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PROVITEMP (ПРОВІТЕМП) 
цемент тимчасової фіксації 
 
Безевгенольний, композитний цемент для тимчасової фіксації з вмістом 
фтору, хлоргексидину і нітрату калію 
 
ПОКАЗАННЯ 
● Тимчасова фіксація коронок, мостоподібних протезів, вкладок, накладок 
і шин. 
 
ВЛАСТИВОСТІ 
● ProviTemp має чудову текучість, яка дозволяє повністю встановити 
реставрацію без будь-яких перешкод. ● Він є достатньо міцним і тому 
витримує навантаження жування, але водночас забезпечує легке зняття 
реставрації. ● ProviTemp не містить ефірних олій і тому не пошкоджує 
тимчасові коронки і не перешкоджає постійній фіксації цементом. 
 
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
1) Перед тим, як видавити замішаний цемент, закінчите підготовку зуба і 
виготовлення тимчасової реставрації. 2) Висушіть та ізолюйте 
відпрепарований зуб. Дійте обережно: не зневоднюйте та не пересушуйте 
відпрепаровану зону. 3) Зніміть ковпачок зі шприца для автоматичного 
змішування з двома циліндрами та відкладіть його вбік. Видавіть дуже 
невелику кількість незмішаного матеріалу, щоб компонент-база і 
компонент-каталізатор безперешкодно витікали з відповідних циліндрів. 
4) Встановіть змішувальну канюлю на шприц і поверніть її на 90°, щоб 
закріпити. 5) Видавіть тонкий шар змішаного у канюлі цементу на очищену 
внутрішню поверхню тимчасової реставрації. Після того, як видавите 
змішаний цемент, ви матимете приблизно 45 секунд робочого часу. 6) 
Встановіть тимчасову реставрацію та міцно її тримайте. Матеріал набуде 
гумоподібної консистенції протягом 1,5-2 хвилин після встановлення 
реставрації. Одразу після набуття матеріалом такої гумоподібної 
консистенції слід розпочати процес видалення зайвої кількості. 7) Цемент 
остаточно застигне в інтервалі між 3-ю та 4-ю хвилинами після 
встановлення тимчасової реставрації. 
 

 ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
Робочий час: 45 с* 
Тривалість твердіння: 3-4 хв.* 
*Ці дані отримано за ідеальних умов змішування, тобто коли температура 
становить 24°С (75°F), а відносна вологість – 40-60%. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Деякі особи можуть мати підвищену чутливість до цього матеріалу. У разі 
виникнення алергічної реакції припиніть застосування та видаліть матеріал 
з ротової порожнини пацієнта. А пацієнт має звернутися до лікаря. 
 
ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ 
Фтор ● Хлоргексидин ● Нітрат калію ● Метакрилати ● Уретандиметакрилат 
● Активатор полімеризації. 
 
ЗБЕРІГАННЯ 
● Зберігайте у холодильній камері. ● Застосовується тільки у галузі 
стоматології. 

 

 

Захищайте від вологи 

 
Ознайомтеся з інструкцією із застосування 

 

Одноразові канюлі 

 
Виробник 

 
Номер  партії 

 
Медичний виріб 

 

Захищайте від впливу сонячного проміння 
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Верхня межа температури 

 
Артикул 

 

Викликає подразнення 

 Рецептурний матеріал 

 
Використати до 
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