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PREVENT SEAL (ПРЕВЕНТ СІЛ) 
самопротравлювальний, світлотвердіючий силант 
 
Самопротравлювальний, світлотвердіючий герметик для ямок і фісур, який 
виділяє фтор. 
ПОКАЗАННЯ 
Для профілактичної герметизації ямок і фісур у техніці 
самопротравлювання. Ямки та фісури на зубах особливо схильні до ризику 
виникнення карієсу, оскільки мають сприятливі умови для утворення 
колоній мікроорганізмів. Герметизація матеріалом Prevent Seal забезпечує 
захист чутливих поверхонь зубів за допомогою непроникного шару смоли, 
який перешкоджає проникненню бактерій. 
ВЛАСТИВОСТІ 
Однокомпонентний матеріал. Самопротравлювання: БЕЗ 
ПРОТРАВЛЮВАННЯ / БЕЗ ПРОМИВАННЯ / БЕЗ ПРОСУШУВАННЯ. Один етап. 
Зручне та точне нанесення за допомогою шприца. Світлотвердіючий. 
Низька в’язкість, чудова текучість, оптимальне змочування фісур. 
Виділення фтору. 
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
1) Ретельно очистіть поверхню емалі пастою для очищення, яка не містить 

ані мастил, ані фтору, або пемзою та щіткою. 
2) Ретельно промийте та просушіть повітрям. Не допускайте контамінації 

висушеної поверхні слиною. 
3) Встановіть та надійно закріпіть нову канюлю для нанесення на шприці 

Prevent Seal і акуратно видавіть достатню кількість матеріалу Prevent Seal 
у фісури. Герметик повинен витікати, доки на покриє усю фісуру. Можете 
скористатися одноразовою щіточкою, мікробрашем або безпосередньо 
канюлею для нанесення, щоб розмазати герметик і позбутися 
повітряних бульбашок. 

4) Залиште Prevent Seal на поверхні емалі на 15 секунд. 
5) Засвічуйте 20 секунд. 
6) Перевірте оклюзію. 
ПРОТИПОКАЗАННЯ 
Герметизація ямок і фісур матеріалом Prevent Seal не буде ефективною у 
разі виникнення таких обставин: якщо ямки та фісури вже уражені 
карієсом; якщо не тримати уражену робочу зону у сухому стані під час 

 
нанесення та фотополімеризації Prevent Seal; якщо пацієнт має алергію до 
будь-якого з або декількох компонентів Prevent Seal. 

УВАГА! 
Prevent Seal містить мономери, що полімеризуються і можуть викликати 
алергічний контактний дерматит у осіб, які мають таку схильність. Після 
контакту ретельно промийте відповідну ділянку водою з милом. Якщо на 
шкірі виникне чутливість, або якщо відомо, що особа має алергію до 
метакрилатної смоли, припиніть застосування. 
Рекомендована довжина хвилі: 465 нм. Рекомендована інтенсивність 
джерела світла: 600 мВт/см². 
 
ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ 
Олігомер UDMA, Bis-GМА, TEGDMA, 2-HEMA, самопротравлювальний засіб, 
білий барвник, скляний наповнювач, функціональні мономери, UDMA, 4-
META, фотоініціатори, пірогенний діоксид кремнію. 
 
ЗБЕРІГАННЯ 
Не зберігайте за температури вище 24 °С (75 °F). Захищайте від впливу 
прямого сонячного проміння. Щоб матеріал краще зберігався, тримайте 
його у холодильній камері. Не зберігайте його у морозильній камері. 
Якщо матеріал зберігався у холодильній камері, дістаньте його, щоб він 
нагрівся до кімнатної температури. Не використовуйте матеріал після 
закінчення терміну придатності. Термін придатності становить два роки з 
моменту виготовлення. 
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Виробник 

 
Захищайте від вологи 

 
Захищайте від впливу сонячного проміння 

 
Викликає подразнення 
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 Рецептурний  матеріал 

 
Використати до 

 

Верхня межа температури 

 
Медичний виріб 

 

Одноразові канюлі 
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